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Förord
Yrkesmässig exponering för ”totaldamm” har i Sverige och andra länder mätts
sedan sextiotalet. Man har trott att den använda mätmetoden mätte allt luft-
buret damm, därav begreppet totaldamm. I ett gemensamt europeiskt projekt
har för första gången provtagningseffektiviteten för flera länders standard-
provtagare för totaldamm bestämts i ett laboratorium. I denna rapport redovi-
sas resultaten för den svenska metoden för att provta totaldammhalter fram-
tagna inom det europeiska projektet, samt resultat av endra experiment med
den svenska totaldamm-metoden utförda på liknande sätt vid samma laborato-
rium.
Detta projekt har (vad avser svenskt deltagande) ekonomiskt stötts av
Arbetslivsinstitutet, Rådet för arbetslivsforskning (f. d. Arbetsmiljöfonden
projektnr 92-0181), Europeiska Gemenskapens tredje ramprogram, del-
programmet Measurements and Testing (projektnr MAT-C920047) samt
brittiska Health and Safety Executive (HSE). Lee Kenny vid HSE var koordi-
nator för det europeiska projektet. Experimenten genomfördes under ledning
av Dave Mark, dels vid Warren Spring Laboratory (Stevenage), och efter dess
nedläggning vid AEA Technology (Didcot). De experimentella försöks-
planerna liksom den statistiska analysen av mätdata har gjorts av Colin Chal-
mers vid DataStat Consultants (London).
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Staffan Krantz
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1Inledning
Fr att bestmma arbetares exponering fr hlsovdligt damm, vilket ej enbart r
skadligt fr den del av lungorna dr gas-utbytet sker (alveolerna), mts luftens
dammhalt enligt en metod som kallas fr totaldamm. Bde begreppet och den
svenska mtmetoden hrstammar frn 60-talet. I Sverige mts totaldammhalter
med plastkassetter tillverkade i SAN-plast. Vanligen anvnds 37Êmm filter, men
ven 25Êmm anvnds. I Sverige och Finland tas locket av kassetten under prov-
tagningen s att filterytan r ppen mot den omgivande luften ("open-face" p
engelska), medan man i USA och t.ex. Norge, Frankrike och Spanien behller loc-
ket p och enbart tar av proppen till insugningsppningen ("closed-face" p
engelska) vilket kar insugningshastigheten och inte p samma stt exponerar
filterytan under provtagningen. I alla lnderna placeras kassetten under provtag-
ningen ungefr p nyckelbenet, s att lutningen mot horisontalplanet blir ~45°. I
en del lnder inom EG (t.ex. Tyskland, Holland och Danmark) provtas totaldamm
med olika provtagare placerade antingen p nyckelbenet eller framme p brstet,
dock har de alla en insugningshastighet lika med 1.25Êm/s. I Danmark anvnds
kassetten p ett liknande som i Norge, fast med hlet uppborrat s att insugnings-
hastigheten blir 1.25Êm/s. I Sverige r kraven p provtagningar av totaldamm inte
strikta, utan kan variera stort: luftflde 2Êl/min vid personburen provtagning och
20±5Êl/min vid eller stationr provtagning, 25 eller 37Êmm kassett, kassett av elek-
triskt ledande eller isolerande material. Den stora variation i utrustning och hand-
havande fr mtning av totaldamm (bde nationellt och internationellt) medfr att
begreppet inte r vldefinierat, trots att mtmetoden anvnds ver hela den indu-
strialiserade vrlden. Mot denna bakgrund r det inte svrt att frst att man p
80-talet misslyckades med att infra en internationell standard fr hur totaldamm
skall definieras och hur det skall provtas.
Sedan slutet av 70-talet har frsk utfrts i Storbritannien, Tyskland och USA
fr att frska bestmma hur stor andel av den omgivande luftens partikelkoncen-
tration som faktiskt andas in av mnniskor (12, 21). Frsken har utfrts med
skyltdockor som utrustats med in- och utbls som reglerats efter hur mnniskor i
olika form av anstrngning vanligen andas. Direkt efter insuget finns ett filter pla-
cerat som samlar upp alla insugna partiklar. Dockorna har placerats i vindtunnlar.
Fr olika andningsstt, partikelstorlek, vindstyrka, riktning till vinden, har man
bestmt kvoten mellan den partikelkoncentration som andas in och den som finns
i den ostrda luften. Man har funnit att det vindriktningsoberoende medelvrdet
blir tmligen oberoende bde av andningsstt och vindstyrkor understigande
4Êm/s. Dessa experiment har legat till grund fr en internationell standard som
beskriver andelen inandade partiklar som funktion av partikelstorleken (1, 2, 4).
Andelen inandade partiklar beskrivs av en matematisk funktion, och kallas fr
provtagningskonventionen fr inhalerbart damm, och r idag svensk standard (3).
Ett experiment i en vindtunnel p detta stt innebr implicit att dammet antages
alstrat lngt bort frn den exponerade arbetaren fr att transporteras till denne med
de allmnna luftrrelserna. Detta r en ovanlig situation i arbetslivet, dr det
2snarare r s att de exponerade arbetarna sjlva arbetar med det som alstrar dam-
met. Resultat som erhlles i vindtunnlar kan drfr inte exakt verfras till yrkes-
hygieniska exponeringsmtningar, utan ger frmst en god, och standardiserbar,
illustration av hur exponering uppkommer och hur mtmetoder fungerar.
Den arbetsgrupp inom det europeiska standardiseringsorganet Comit Europen
de Normalisation (CEN) som utarbetade standarden om provtagningskonventio-
nen fr inhalerbart damm, har ven utarbetat en frstandard om hur man skall
kunna avgra att en provtagare fr t.ex. inhalerbart damm tillrckligt vl fljer
provtagningskonventionen (5). Som en del av EGs tredje ramprogram "Measure-
ment and Testing" har ett projekt genomfrts som har testat anvndbarheten av
det testprotokoll som fresls av CENs arbetsgrupp genom att utfra ett test av ett
antal dammprovtagare fr inhalerbart damm och totaldamm vilka anvnds i flera
europeiska lnder ("Pilot Study of CEN Protocols for the Performance Testing of
Workplace Aerosol Sampling Instruments", MAT1-CT920047). Testet gr ut p
att bestmma dammprovtagarnas provtagningseffektivitet, vilket definieras som
den andel av partikelkoncentrationen i den ostrda luften som provtas. Inom detta
projekt har ven den svenska metoden fr totaldammtningar underskts. Fr-
utom de mtningar som gjorts inom det europeiska projektet, har ven vissa andra
frgestllningar underskts i ett specialprojekt. Den filterkassett som anvnds i
Sverige r tillverkad av en elektriskt isolerande plast, vilket inte r att rekommen-
dera eftersom det tillfr mtningarna ytterligare en strande komponent. Mtnin-
gar har genomfrts fr att avgra huruvida man erhller ngon skillnad i testresul-
tat fr ledande respektive isolerande kassetter. Dessutom har provtagningseffek-
tiviteten vid en lgre vindhastighet, n som anvndes vid det EG-projektet, under-
skts d den dennas lgsta var hgre n de som vanligen frekommer vid inom-
husarbetsplatser.
I denna rapport kommer provtagningseffektiviteten fr den svenska metoden
fr totaldammtningar att redovisas som funktion av partikelstorlek, vindstyrka
och filterkassettens elektriska egenskaper.
Litteraturgenomgng
Partiklar i en aerosol vars totaldammhalt r betydligt hgre n den respirabla
dammhalten, r s stora att deras grundlggande partikelegenskap r deras massa,
vilket medfr bde en sedimentationshastighet (p grund av tyngdkraften) och
trghet (dvs. att partiklarna inte exakt fljer luftens rrelse). Partiklarnas diffusion
r dremot frsumbara. r aerosolens elektriska laddning reducerad till en Boltz-
mannfrdelning och alla ytor r elektriskt ledande och jordade, kan ven elek-
triska krafter frsummas. Trots detta kan en dammprovtagare inte under alla yttre
omstndigheter provta alla i en aerosol frekommande partikelstorlekar med
100% effektivitet. Provtagningseffektiviteten, E, definieras som
E = 
cp
c¥
 (1)
3dr cp r den provtagna koncentrationen och c¥ r den koncentration som finns i
den av provtagaren ostrda luften. E r en funktion av partikelstorlek, lufthastig-
het i inloppsmunstycket och i den ostrda luften, samt provtagarens storlek och
geometri, samt dess riktning till den ostrda luftens riktning och till vertikalen
(19).
Provtagningseffektiviteten fr den filterkassett som i Sverige anvnds fr prov-
tagning av totaldamm har underskts ett flertal gnger. Oftast har den emellertid
inte testats s som den anvnds vid personburen provtagning. Istllet har den van-
ligen testats hngandes fritt, antingen i dammkammare med mycket lga luftr-
relsehastigheter eller i vindtunnlar vid olika riktningar gentemot vinden. Fairchild
et al. (10) har underskt den filterkassett som anvnds i Sverige fritt hngandes i
en vindtunnel, och Raynor (18) har underskt en liknande provtagare ven den
fritt hngandes i en vindtunnel. Wood och Birkett (22), Chung et al. (9) och Mark
och Vincent (15) har studerat Gelmans 25 mm filterkassett-provtagare, med kas-
setten monterad p en docka i en vindtunnel. Enbart Buchan et al (7) har studerat
den 37 mm filterkassett som vanligen anvnds i Sverige, monterad p en docka i
en vindtunnel, dock enbart med dockan vnd mot en vind p 1 m/s. Fritt hngan-
des kassetter med normalen till filterytan vgrtt uppvisar en provtagningseffek-
tivitet som kar med kande partikelstorlek och vindstyrka. Pekar normalen dock
nedt ndras provtagningseffektivitetens utseende s att den nu minskar med
kande partikelstorlek. Provtagningseffektiviteten fr provtagare monterade p en
docka minskar med kande partikelstorlek. Buchan et al. fann att det inte var s
stor skillnad huruvida kassettens lock var p eller av, samt att 50% provtagnings-
effektivitet intrffade fr en partikelstorlek p ~20Êmm.
Material och metoder
Alla experiment har utfrts med filterkassetter monterade p en skyltdocka i en
vindtunnel. Den frsta delen av experimenten utfrdes vid Warren Spring Labo-
ratory, Stevenage, Storbritannien, och efter dess nedlggning vid AEA Technol-
ogy, Didcot, Storbritannien. Personalen har dock huvudsakligen varit densamma
vid de bgge laboratorierna.
Vindtunnel
En stor vindtunnel med tvrsnittet 2,5 * 2,5 m och lngden 10 m har anvnts  vid
frsken. Luften ges nskad turbulensgrad genom att anvnda flera nt och
"honeycombs" av varierande grovlek. Dessutom pverkas turbulensen av block i
olika storlek som placeras p golv och i tak. Fr att frdela den insprutade aero-
solen och bryta ner luftstrmningen frn aerosolgeneratorerna fanns nedstrms en
rutmnstrad trsektion. Experimenten utfrdes vid lufthastigheterna 0,25, 0,5, 1
och 4 m/s. Precisionen i lufthastighetsbestmningen var 2%. Den longitudinella
turbulensintensiteten var 5% och dockans tvrsnittsarea utgjorde ~10% vindtun-
nelns tvrsnittsarea.
4Docka
En skyltdocka i full storlek placerad p ett roterande bord anvndes. Dockan var
kldd i bomullsoverall, vilken dammsgs efter varje mtning. Andningen simu-
lerades med 20 andetag om 1 liter per minut. Inandning skedde genom munnen,
och utandning genom nsan. Dockan andades emellertid under aerosolprovtagar-
testet enbart fr den frsta vindstyrkan (1Êm/s) eftersom den simulerade andnin-
gen tycktes pverka luftfldena kring kroppen p ett annat stt n mnniskors
andning (6). De svaga konvektiva luftstrmmar upp lngs utsidan och innanfr en
mnniskas klder, som alstras av kroppsvrmen, har ej simulerats av dockan.
Dockan roterade vxelvis 180° med- och moturs, varvid riktningsskiftet skedde d
dockans ansikte var riktat frn vindriktningen, frutom fr den frsta vindrikt-
ningen (1Êm/s) d den enbart roterade medurs. Den vxelvisa rotationen infrdes
eftersom data frn d dockan roterade enbart medurs pekade p att det var en
skillnad i provtagningseffektivitet mellan den filterkassett som satt p den axel
som frdes mot vinden, och den som satt p den axel som drogs undan vinden.
Denna effekt frsvann med vxelvis rotation. Rotationshastigheten var ~2 varv i
minuten.
P dockan fanns sex platser att placera totaldammkassetterna. Tre p dockans
framsida och tre p baksidan, tv p vnster sida (~5,5Êcm tskilda) och en p den
hgra. Alla platserna var vid nyckelbenet, med normalen till filtren pekandes nert
med ~45°.
Aerosolgenerering och testaerosol
Tv sorters testaerosoler anvndes, dels aluminiumoxid som finns kommersiellt
tillgnglig som pulver i flera kvaliteter med olika nominella partikelstorlekar i
intervallet 7-100Êmm (alla med snva partikelstorleksfrdelningar), och natrium-
fluorescin. Aluminiumoxidpulvret dispergerades med generator bestende av en
roterande skiva med ett spr i. Pulvret fick falla ned i spret, verskottet sopades
bort, och det kvarvarande pulvret sgs upp med hjlp av en ejektor. Fr att sprida
aerosolen ver vindtunnelns tvrsnittsarea anvndes nio delsystem p den rote-
rande skivan. Avsikten var att alla kvarvarande partikelagglomerat skulle brytas
upp av skjuvkrafterna i ejektorn, men resultaten frn de mindre partikelstorlekarna
visar att s ej var fallet. Testaerosolen bestende av natriumfluorescin generades
med hjlp av en roterande skiv-generator tillverkad av Environmental Research
Corporation. Dessa partiklar blir helt sfriska, vilket ej r fallet med aluminium-
oxiden, och har en mycket snv storleksfrdelning, den geometriska standard-
avvikelsen var mindre n 1,1 fr alla experimenten.
Det visade sig svrt att erhlla jmna aerosolkoncentrationer ver vindtunnelns
tvrsnittsarea, avseende variationer i bde rum och i tid. Den relativa standard-
avvikelsen lg p ~10%. Fr den lgsta vindhastigheten, 0,25Êm/s, misslyckades
man med att erhlla en jmn koncentrationsprofil.
Partikelstorleken bestmdes fr aluminiumoxiden med hjlp av en Micro-
metrics Sedigraph, i vilken partiklarna fr sedimentera i olika vtskor. Osker-
heten i bestmningen r ~5%. Natriumfluorescinpartiklarnas storlek bestmdes
genom att de fick fastna p spindeltrd, varefter deras storlek bestmdes mikro-
5skopiskt. Aerodynamisk partikeldiameter erhlls i bgge fallen genom att korri-
gera fr partiklarnas densitet.
Fr de strre partikelstorlekarna r det fr nrvarande omjligt att med mtnin-
gar verifiera att partiklarnas aerodynamiska storlek verensstmmer med den upp-
skattade. Fr de mindre partiklarna testades detta genom att anvnda en direkt-
visande kaskadimpaktor (17), samt visuell kontroll genom att lta partiklarna
fastna p spindeltrdar med efterfljande mikroskopisk analys. Fr de minsta
aluminiumoxidpartiklarna konstaterades att de luftburna partiklarna var agglo-
mererade, och att den skattade aerodynamiska partikelstorleken drfr felaktig.
Natriumfluorescinpartiklarna var ej agglomererade.
Mtning av aerosolkoncentrationer
Partikelkoncentrationen i vindtunneln mttes med tio stycken tunn-vggiga skarp-
eggade provtagare vars luftflde var instllt s att insugningshastigheten var iden-
tisk med lufthastigheten i vindtunneln. Allt damm som deponerat inuti provtagar-
na tillfrdes med hjlp av en plastskrapa filtren innan dessa vgdes. Nio provta-
gare var placerade i en 3*3-matris, med den tionde ver den centrala kolumnen.
Experimenten gick s till att tillfrseln av testaerosolen varierades tills koncen-
trationsprofilen ver vindtunnelns tvrsnittsarea var acceptabelt jmn. Drefter
togs de tre provtagarna vilka var placerade i den centrala kolumnen tunnelns mitt
bort, och dockan placerades i dess stlle, varvid det terstod tre provtagare p var-
dera sidan, och en ovanfr huvudet. Efter en eller flera mtningar med dockan
togs den bort, och de tre provtagarna i den centrala kolumnen sattes tillbaka p
sina platser, och koncentrationen mttes p nytt med alla tio provtagarna. Halten
aluminiumoxid i tunneln var ungefr 200-300 mg/m3, medan den fr natrium-
fluorescinaerosolen var ungefr hlften s hg.
Avsikten var att alla experiment i EG-projektet skulle genomfras med provta-
gare tillverkade i ledande material fr att minimera effekter orsakade av elektriska
laddningar p partiklarna i testaerosolen. Tyvrr tillverkas ej 37Êmm kassetten i
ledande material. Fr att nd erhlla s ledande kassett som mjligt mlades alla
ytor som var vnda mot luften med en ledande frg, Elecolit 489. Dock kunde inte
ytorna p kassettens tv delar vilka den glider mot nr den stts ihop mlas, efter-
som filtret d inte skulle gtt att stta i kassetten p ett luftttt stt. Hrigenom fr-
hindrades elektriska laddningar att vandra mellan kassettens tv delar.
SKC-pumpar kopplade till batterieliminatorer anvndes fr att suga luft genom
filterkassetterna. Totaldammkassetterna anvndes vid fldet 2.0Êl/min. Detta flde
motsvarar en lufthastighet i inloppsarean p ~3Êcm/s, vilket i sin tur ungefrligen
motsvarar sedimentationshastigheten fr en 30Êmm partikel. Luftfldena bestm-
des med hjlp av en Gilian Gilibrator. Fr referensprovtagarna anvndes vakum-
pumpar, och fldet och provtagen volym mttes med hjlp av massfldesmtare
och gasur.
6Bestmning av p filtren deponerad massa
Den hga dammhalten i vindtunneln under frsken med aluminiumoxid gjorde
det mjligt att erhlla dammngder p 3-5Êmg p ~20Êminuter. Hrigenom kunde
vgfelen hllas lga. Filtren frvarades i petri-sklar, och vgdes p en vg,
modell Mettler AT201, tillsammans med petrisklens underdel.
Filter med natriumfluorescin tvttades i buffrat avjoniserat vatten, och
analyserades med en fluorimeter.
Bestmning av referenskoncentration
Som referenskoncentration fr de testade filterkassetterna anvndes dammhalten i
vindtunneln i den punkt dr dockan var placerad. Denna kunde emellertid inte
mtas direkt utan fick skattas utifrn samband mellan dammhalter uppmtta ver
hela tvrsnittsarean d dockan ej var placerad i vindtunneln (fre och efter respek-
tive mtning med docka), och dammhalter uppmtta bredvid dockan under fr-
skens gng. D dammhalterna i vindtunneln varken var konstanta i tiden eller
ver tvrsnittsarean, r dessa skattningar behftade med fel. Tv metoder anvn-
des fr att skatta provtagningseffektiviteten ur mtdata. Ursprungligen anvndes
AEAs metod vilken varken tar hnsyn till referenskoncentrationernas icke-linera
frdelning ver tunnelns tvrsnitt eller till deras oskerhet. Med AEAs metod
skattas referenskoncentrationen baserat p medelvrdet fre och efter mtningen
av de tre centrala provtagarna och den mittersta provtagaren i bde den vnstra
och hgra kolumnen, korrigerat med kvoten mellan medelvrdet under mtningen
av den mittersta provtagaren i bde den vnstra och hgra kolumnen och motsva-
rande medelvrde fre och efter mtningen. AEAs metod visade sig underskatta
koncentrationen i den punkt dr dockan (och de testade provtagarna) var place-
rade med ~8%. Fr att verkomma dessa brister utvecklades en ny speciell statis-
tisk metod vilken skattar bde referenskoncentrationen och oskerheten i denna
skattningen (8). Denna metod antar att alla de uppmtta koncentrationer (dvs. med
alla provtagarna fre och efter mtningarna med dockan, och med enbart de i den
vnstra och hgra kolumnen under sjlva mtningarna) r en summa av effekter
frn resp. mtning och resp. position och konstant slumpmssigt fel. Med hjlp av
denna linera modell skattas drefter referenskoncentrationen p dockans plats p
den hjd som de testade filterkassetterna sitter. Fr experimenten vid 0.5 och
1Êm/s r oskerheten i referenskoncentrationen ~8%, och fr 4Êm/s r ~10%,
medan den fr experimenten vid 0.25Êm/s r ~30%.
Experimentell design
Fr frsken vid 1, 0,5 och 0,25Êm/s anvndes samma experimentella design. Fr
vindstyrkan 4Êm/s anvndes emellertid en annan design i vilken testen av total-
dammprovtagarna ej kan behandlas separat frn vriga provtagare som ingick i
EG-projektet. I denna design testades tv provtagare frn tre modeller samtidigt
p dockan. Avsikten var att kontrollera den stora dag-till-dag variationen.
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Diskussion
Systematiska fel relativt inhalerbart damm
Totaldammkassettens systematiska skillnad gentemot provtagningskonventionen
fr inhalerbart damm brjar vid lgre vindhastigheter (<1Êm/s) upptrda vid en
partikelstorlek om 20Êmm och r fullt utvecklad vid ~50Êmm. Vid dessa stora par-
tikelstorlekar provtar totaldammkassetten enbart 24% av vad provtagningskon-
ventionen fr inhalerbart damm freskriver. Se figur 4. Eftersom en aerosols
partikelstorleksfrdelning spnner ver ett brett intervall, blir effekterna p prov-
tagna koncentrationer betydligt lgre, se figur 5. Storleksfrdelningar med mass-
mediandiametrar upp mot 50Êmm r p inget stt otroliga i arbetsmiljn. Lidn och
Melin (14) har visat att i t.ex. pappersindustrin frekommer bimodala aerosoler
vars vre mod har en massmediandiameter p 50-60Êmm. De genomfrda experi-
menten visar att totaldammetoden grovt underskattar arbetsluftens koncentra-
tionen av grova partiklar vilka kan deponera i huvudets andningsvgar (och d
frmst i nsan). Totaldamm-metoden br fljaktligen ej anvndas vid yrkeshygi-
eniska studier av nssjukdomar eller av mnen som r systemtoxiska (t.Êex. bly).
Experimenten med de bgge filterkassettversionerna, locket av ("open face")
resp. locket p och enbart proppen borttagen ("closed face") inom EG-projektet,
visade att provtagningseffektiviteten fr vindstyrkorna 0,5 och 1Êm/s, r mycket
lika. Resultaten frn dessa vindstyrkor torde drfr g att verfra till totaldamm-
mtningar i Danmark och Norge. (Fr en fullstndig rapport hnvisas till EG-
projektets slutrapport (13).) Den i EG-projektet testade provtagaren PAS-6 har
samma inloppsppning som den uppborrade totaldammkassett som anvnds i
Danmark. Emellertid har den konisk front, varfr dess resultat inte r verfrbart
p den danska totaldammkassetten.
Vincent (20) har gjort en genomgng av publicerad litteratur om jmfrelser
mellan totaldammkassetter och IOM-provtagare och funnit att kvoterna brukar
ligga mellan 0,25 och 0,5. I en svensk jmfrelse av totaldammkassetten och
IOM-provtagaren erhlls liknande vrden (16). Anledningen till att dessa vrden
understiger de som framgr av figur 5 kan eventuellt frklaras av att EG-projektet
om provtagare fr inhalerbart damm fann att IOM-provtagaren (vid vindstyrkan
0,5Êm/s) verskattade den inhalerbara dammkoncentrationen fr stora partikel-
storlekar.
Fr nrvarande pgr ett fltprojekt dr dammkoncentrationerna i andnings-
zonen parallellmts personburet p olika arbetsplatser med bde en 37 mm filter-
kassett och en IOM-provtagare fr inhalerbart damm, samtidigt som partikel-
storleksfrdelningen mts med en personburen kaskadimpaktor. Avsikten med
projektet r att avgra huruvida de funna skillnaderna mellan koncentrationerna
totaldamm och inhalerbart damm kan frklaras utifrn de i EG-projektet uppmtta
provtagningseffektiviteterna fr resp. provtagare och dammets storleksfrdelning i
andningszonen. Detta pgende projekt (liksom det som hr rapporteras) kommer
att utgra en del av underlaget infr ett beslut om vergng till mtning av inha-
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lerbart damm, vilket kan frvntas tas i samband med 1999 rs hygieniska grns-
vrdeslista.
Experimentens relevans
Vindtunnelexperimenten visar att oskerheten fr nrvarande r fr stor fr att er-
hlla provtagningseffektivitetskurvor av hg klass, s som exempelvis erhlles vid
experiment med cykloner i dammkammare (11). Anledningen till detta r dels
svrigheterna att erhlla en stabil lufthastighets- och koncentrationsprofil ver
vindtunnelns tvrsnitt, dels problemen med att mta referenskoncentrationerna p
ett korrekt stt. Problemen med hastighets- och koncentrationsprofilerna ledde till
att man enbart kunde sga att det var mjligt att totaldammkassettens provtag-
ningseffektivitet pverkas av vindstyrkan i intervallet 0,25ÊÐÊ0,5Êm/s, men att detta
inte gick att pvisa detta. Det r drfr mjligt att filterkassettens provtagnings-
effektivitet vid inomhusarbete (och drmed lga vindhastigheter) r n lgre n
vad som uppmtts fr vindstyrkorna 0,5-1 m/s.
De uppmtta provtagningseffektiviteterna i vindstyrkorna 0,5 och 1Êm/s fr par-
tiklar mindre n 10Êmm ligger i intervallet 0,6Ð0,8. Detta r betydligt lgre n vad
som kan frvntas ifall provtagningseffektiviteten r en kontinuerlig och monoton
funktion utan plater utom fr mycket stora partikelstorlekar. Dessa vrden ligger
i figur 4 betydligt under den inritade approximativa provtagningseffektiviteten,
och frbigicks d denna bestmdes. ven resultaten fr 0,25Êm/s (figur 6) pekar i
samma riktning. Buchan et al. (7) fann emellertid att provtagningseffektiviteten
fr filterkassetten fr partikelstorlekarna 2,4 och 9Êmm var 0,97 resp. 0.94. Till
skillnad frn denna undersknings resultat, r detta vad som kan frvntas av en
provtagare. Huruvida de i denna underskning erhllna vrdena orsakats av mtfel
vilka beror p den experimentella metoden fr avgras av framtida experiment.
Frsken med ledande och isolerande (mlade och omlade) totaldammkasset-
ter visar att ven om testaerosolens elektriska laddningsfrdelning ej var reduce-
rad till Boltzmanns jmviktsfrdelning, spelade de ingen roll fr experimentet.
Denna slutsats r dock inte helt invndningsfri eftersom inte totaldammkassettens
alla ytor p vilka damm kunde deponera var i elektrisk kontakt med varandra.
En nrmare underskning av de figur 3 pvisade skillnaderna mellan provtagare
monterade p dockans fram- och baksida visar att de (inom EG-projektet) testade
provtagarna vilka monteras p nyckelbenet s att de pekar snett nedt (dvs. ven
37 mm filterkassett med "locket p" och PAS-6) alla har en hgre provtagnings-
effektivitet p dockans "framsida", medan de provtagare som monteras p brstet
riktade horisontellt utt (IOM, 7-hls, GSP och PerSpec) har en lgre provtag-
ningseffektivitet p dockans framsida (13). Det r troligt att de funna skillnaderna
mellan provtagare p dockans fram- och baksida till stor del r en effekt av ex-
perimentuppkopplingen och frmst beror p hur dockans rotation ndrades frn
med- till moturs. En konsekvens hrav r att vid hga vindstyrkor (£4Êm/s) tycks
totaldammkassettens provtagningseffektivitet frmst vara en funktion av vinkeln
mot vinden, varfr kassetten ej br anvndas vid s hga vindhastigheter.
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Slutsatser
Den dammkoncentration som provtas med totaldammkassetter r inte en skattning
av den totala dammkoncentrationen, om man med detta avser att allt luftburet
damm skall provtas med 100% effektivitet. Istllet har en totaldammkassetten (vid
vindstyrkor mellan 0,5 och 1Êm/s) en med partikelstorleken minskande provtag-
ningseffektivitet. Den r 50% fr 27Êmm-partiklar, vilket inte kan anses vara en
extremt stor partikelstorlek p dammiga arbetsplatser. Fr partikelstorlekar ver
47Êmm r provtagningseffektiviteten oberoende av partikelstorleken, och lika med
12%.
Totaldammkassetten skulle (efter en korrektion p +15%) i lga vindstyrkor
(£1Êm/s) kunna fungera som provtagare av inhalerbart damm fr aerosoler med
massmediandiametrar £25Êmm. Mtningar i olika arbetsmiljer indikerar dock att
grvre storleksfrdelningar r vanliga.
Den lga provtagningseffektiviteten medfr att totaldammkassetten ej br an-
vndas vid provtagning av aerosoler vilka r systemtoxiska eller skadliga fr
huvudets andningsvgar (fr.Êa. nsan). Ej heller br den anvndas fr vindstyrkor
strre n eller lika med 4Êm/s.
Det r mjligt att totaldammkassettens provtagningseffektivitet r n lgre vid
en vindhastighet av 0,25 m/s n vid lite hgre vindhastigheter (0,5-1Êm/s). Even-
tuella laddningar p testaerosolen, liksom val av testaerosol, har ej pverkat
experimentens utfall.
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Sammanfattning
Lidn G, Kenny L, Mark D, Chalmers C. Provtagningseffektivitet fr den svenska
metoden fr mtning av totaldamm. Arbete och Hlsa 1997:13 1-17
Den filterkassett som i Sverige anvnds fr provtagning av totaldamm har testats i
en vindtunnel, monterad en provdocka. Experimenten visar att totaldammkasset-
ten ej provtar allt luftburet damm. Totaldammkassettens provtagningseffektivitet
fljer inte ens provtagningskonventionen fr inhalerbart damm. Totaldammkas-
setten har (vid vindstyrkor 0,5-1Êm/s) en med partikelstorleken minskande prov-
tagningseffektivitet (50% effektivitet vid 27Êmm), fr att bli konstant lika med
12% fr partikelstorlekar strre n 47Êmm. Totaldammkassettens lga effektivitet
fr stora partiklar medfr att den ej br anvndas vid provtagning av aerosoler
vilka r systemtoxiska eller skadliga fr huvudets andningsvgar.
Nyckelord: Aerosol, Damm, Filterkassett, Inhalerbart damm, Provtagning,
Totaldamm
Summary
Lidn G, Kenny L, Mark D, Chalmers C. Sampling Efficiency of the Swedish
Method for the Sampling of Total Dust. Arbete och Hlsa 1997:13 1-17
The open-face 37 mm filter cassette used in Sweden as a sampler for total dust has
been tested in a wind-tunnel, with cassettes mounted on a mannequin. The exper-
iments show that the total dust sampler does not sample all airborne particles.
Neither follows the sampling efficiency of the filter cassette the sampling con-
vention for inhalable dust. The filter cassette has (for wind speeds in the range
0.5-1Êm/s) a sampling efficiency which decreases with increasing particle size
(with 50% sampling efficiency occurring at 27Êmm). For particle sizes larger than
47Êmm the sampling efficiency has a constant value, equal to 12%. The low sam-
pling efficiency of the total dust sampler entails that it should not be used for the
sampling of generally toxic substances, or aerosols deleterious to the head
airways.
Key words: Aerosol, Dust, Filter cassette, Inhalable dust, Sampling, Total dust
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Figurtexter
Figur 1. Provtagningseffektivitet fr totaldammkassett monterad p skyltdocka i
vindtunnel vid vindstyrkan 0,5Êm/s, fr tv olika testaerosoler.
Figur 2. Provtagningseffektivitet fr totaldammkassett monterad p skyltdocka i
vindtunnel vid vindstyrkan 1Êm/s.
Figur 3. Provtagningseffektivitet fr totaldammkassett monterad p skyltdocka i
vindtunnel vid vindstyrkan 4Êm/s, fr tv olika testaerosoler. Totaldammkassetter
monterade p skyltdockans fram- och baksida redovisas separat.
Figur 4. Provtagningseffektivitet (med 95% konfidensintervall) fr
totaldammkassett monterad p skyltdocka i vindtunnel vid vindstyrkorna 0,5 och
1Êm/s fr tv olika testaerosoler. Approximativ provtagningseffektivtet enligt ekv.
4 och provtagningskonventionen fr inhalerbart damm visas som heldragna
kurvor.
Figur 5. Systematiskt skillnad i provtagen masskoncentration mellan totaldamm-
kassett monterad p skyltdocka i vindtunnel (vid vindstykorna 0,5 och 1Êm/s) och
provtagningskonventionen fr inhalerbart damm (fr lognormalfrdelade partikel-
storleksfrdelningar) som funktion av aerodynamisk massmediandiameter
(MMAD) och geometrisk standardavvikelse (GSD).
Figur 6. Provtagningseffektivitet (med 95% konfidensintervall) fr
totaldammkassett monterad p skyltdocka i vindtunnel vid vindstyrkorna 0,25 och
0,5Êm/s fr tv olika testaerosoler.
Figur 7. Provtagningseffektivitet fr elektriskt ledande och isolerande (mlad
resp. omlad) totaldammkassett monterad p skyltdocka i vindtunnel vid
vindstyrkan 0,5Êm/s fr testaerosolen bestende av aluminiumoxid.
